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Antiphospholipid-Syndrom (APS) *

mindestens ein klinisches Kriterium erfiillt *
(Kriterien s. Leitlinie Miyakis 2008)

Labordiagnostik
(mindestens zwdlf Wochen und maximal funf Jahre zwischen
der Labortestung und dem klinischen Ereignis)
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* Primdres APS ohne Grunderkrankung, sekundares APS im Rahmen von anderen Grunderkrankungen

(z. B. Autoimmunerkrankungen, Malignome) oder medikamentos induziert.

** Klinische Kriterien der APS:
- eine oder mehrere vendse oder arterielle objektiv validierte Thrombosen
- Fehlgeburten (= 1) eines morphologisch normalen Feten in/fnach der 10. SSW oder = 3 Spontanaborte vor der 10. SSW

- Frihgeburten (= 1) vor der 34. SSW bei (Pra)eklampsie oder Plazentainsuffizienz
- eine Thrombozytopenie (< 100 G/l) kann ebenfalls vorliegen

*** wird kontrovers diskutiert

1) im Citrat-Blut
2)im Serum

© copyright MVZ Labor 28 GmbH

E) LABOR 28  joswmi (( Dakks
Y BERLIN T e gt
G o

DP_25_Antiphospholipid-Syndrom, verifiziert: 01/2022

Labor 28 GmbH < Mecklenburgische Strafte 28 « 14197 Berlin « Telefon 030 82093-0 » Fax 030 82093-200 - info@labor28.de *« www.labor28.de



Sh LABOR 28
SY BERLIN

Diagnostischer Algorithmus im Labor 28 bei Anforderung von
Lupus-Antikoagulans (Citrat-Blut)

1. Screeningtest 2. Screeningtest
aPTT
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Plasmatauschwversuch Phospholipidzugabe
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Lupus-Antikoagulans negativ Lupus-Antikoagulans positiv Lupus-Antikoagulans negativ
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